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Indikator U137/U237 i rostfri-IP67kapsling kan anslutas mot ledig Com-port (RS232) på dator.
RS232 signaler finns utdragna på ett vattentätt kontaktdon av typen Amphenol C16-1, stiftdon.
Motsvarande Amphenol hylsdon levereras med indikator. Kabel som ansluts mot dator tillverkas enligt
nedanstående tabell (förutsatt att datorn är utrustad med 9polig Dsub hane enligt RS232C DTE)

Amphenol C16-
1 hylsdon

Pin
Signal Skärmad 3-ledare Signal

9p Dsub
hylsdon DTE

Pin

1 Signal Gnd  Signal Gnd 5

2 RD TD 3

3 TD RD 2

Skärm Ansluts inte, isoleras i kontakt

4pol hylsdon  Amphenol 
C16-1 från anslutningssida
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